Лабораторная  работа №2
«Принцип работы электронного теодолита».
Функции кнопок
[image: ]
	Кнопка
	Основная функция
	Другие функции

	[image: ]
	



	

	[image: ]
	



	

	[image: ]
	



	

	[image: ]
	



	

	[image: ]
	



	

	[image: ]
	



	


Начальные установки
Перед началом измерения проверьте все начальные установки. Выделенные жирным шрифтом в таблице значения соответствуют заводским настройкам.
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Методика настройки
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