Лабораторная  работа №3
«Установка электронного теодолита на местности. Поверки и юстировки прибора».
Поверка и настройка
Цилиндрический уровень.
[bookmark: _GoBack]Поверка.




Настройка
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Круглый уровень
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Оптический центрир

Поверка.





Настройка
[image: ][image: ]



Перпендикулярность вертикальной визирной нити
зрительной трубы
Поверка.




Настройка



Коллимационная ошибка
Поверка





Настройка





Ошибка места нуля вертикального круга
Поверка




Настройка.
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